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DECYZJANr (U f’f / 45

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu dziatajac na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 9 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22024 r., poz. 572 z p6zn. zm.), na podstawie wniosku z dnia 3 wrzesnia 2025 r., znak sprawy
(-) Ekolabos sp. z 0.0., ul. Dunska 9, 54-427 Wroctaw

Zatwierdza

udokumentowany system jakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
w Laboratorium Ekolabos sp. z o0.0. ul. Dunska 9, 54-427 Wroctaw w zakresie oznaczania:
14 parametrow chemicznych, whasciwosci fizycznych oraz 7 parametrow mikrobiologicznych.

UZASADNIENIE

Warunkiem zatwierdzenia Laboratorium przez PPIS we Wroctawiu zgodnie z wymaganiami art. 12 a

ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu

sciekow (Dz. U. 2 2024 r. poz. 757) jest posiadanie:

L. udokumentowanego systemu jakosci prowadzonych badan wody zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,

II.  zaswiadczenia potwierdzajacego przeszkolenie przez organy PIS 0sob pobierajacych probki wody
do badan lub certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania probek,

[II.  wykazu prowadzonych badan, charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji
potwierdzajacej poprawnos¢ badan,

IV. zestawienia wynikdw i oceny badan bieglosci wykonanych nie pozniej niz dwa lata od dnia
wystgpienia o zatwierdzenie,

V.  dwustopniowego systemu zapewnienia jakosci prowadzonych badan (potwierdzenia wewnetrzne,
udziat w PT/ILC).

L. Laboratorium posiada i stosuje potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji system
zarzadzania wg wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie dzialalnosci laboratoryjnej
okreslonej w Zakresie Akredytacji Nr AB 1868. Laboratorium dostarczyto:

e Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1868 z dnia 10 lipca 2023 r.



e Zakres Akredytacji Nr AB 1868 Wydanie 5 z dnia 19 maja 2025 r.

e  Liste akredytowanych dziatan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego” (formularz
PO-07/1-03/F-03, Wydanie 4 z dnia 1 wrzesnia 2025 r., dostgpna na stronie internetowej
Laboratorium. Dokument zawiera wszystkie metody badan zgloszone do oceny.

1. Laboratorium posiada akredytacje¢ Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pobierania probek
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi do badan chemicznych i fizycznych oraz analiz
mikrobiologicznych — Zakres akredytacji AB 1868 Wydanie 5 z dnia 19 maja 2025 r.

Obecnie — zgodnie z przestang Tabela Nr 3 ,,Wykaz osob pobierajacych probki wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi do badan laboratoryjnych” (dokument z dnia 3 wrzesnia 2025 r.) wskazano 7 osob.
Przestano takze aktualne na dziefi oceny upowaznienia do pobierania probek w ramach posiadanego
Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1868.

Pracownicy brali takze udzial w szkoleniach z tematu ,Pobieranie probek wody do badan
laboratoryjnych” zorganizowanych przez WSSE we Wroctawiu oraz WSSE w Warszawie.

° W dniu 11 stycznia 2018 r. Pana Konrada Wojtyry, Pana Mateusza Latosinskiego,

° W dniu 26 marca 2021 r. Pana Patryka Fabiniaka, Pani Eweliny Moniowskiej, Pana Eugeniusza
Tyrkina,

° W dniu 26 maja 2022 r. Pana Piotra Nowakowskiego,

° W dniu 17 listopada 2023 r. Pana Adriana Fabiniaka.

I1. W zakresie stosowanych metod badan wnioskowanych do oceny Laboratorium przestato Tabele

zawierajaca wykaz parametrow i metod badawczych (Zafacznik Nr 1) — dokument zawiera wykaz
parametrow i metod badawczych wnioskowanych do zatwierdzenia przez PPIS we Wroctawiu w 2025 r.
wraz z charakterystyka stosowanych metod badawczych. Wskazano w zaleznosci od wymagan: badany
parametr / wskaznik, norme¢ / metode badan, wnioskowany do zatwierdzenia zakres badawczy, podano
obliczone wartosci granicy wykrywalnosci, poprawnosci, precyzji w okreslonych warunkach, obliczong
niepewnos¢ pomiaru oraz wskazano, ze wszystkie badania zgloszone do oceny wykonywane
sa metodami akredytowanymi (A).

Wykaz dotyczy parametrow:
Badania chemiczne, wlasciwosci fizyczne

1. pH wg PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna, zakres stosowania: (2,0 — 10,0) pH,
metoda akredytowana,

2. przewodnos¢ elektryczna wiasciwa wg PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna, zakres
stosowania: (100 —2 500) uS/cm w 25°C. metoda akredytowana,

3. metnos¢ wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres stosowania: (0,20 — 100)
NTU, metoda akredytowana,

4. indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa, zakres stosowania

(0,50-10) mg O,/1, metoda akredytowana,

stezenie magnezu wg PN-C-04554-4:1999, Zatacznik A, metoda z obliczen, metoda akredytowana,

6. stezenie wapnia wg PN-ISO 6058:1999, metoda miareczkowa, zakres stosowania: (2,0 — 320) mg/I,
metoda akredytowana,

7. stezenie sumaryczne wapnia i magnezu wg PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa, zakres
stosowania: (10 — 500) mg CaCOs/l, metoda akredytowana,

8. stezenie jonu amonowego wg PB-01 wydanie 7 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu
Merck 1.14752.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,10 — 3,5) mg/l, metoda
akredytowana,

9. stezenie azotandéw wg PB-02 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14773.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (5,0 — 80) mg/l, metoda
akredytowana,

10.stezenie azotynéw wg PB-03 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14776.0001. metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,10 — 0,60) mg/l, metoda
akredytowana,
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11. stezenie manganu wg PB-04 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.01846.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,010 — 20) mg/l, metoda
akredytowana,

12. stezenie zelaza wg PB-05 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14761.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,020 — 50) mg/l, metoda
akredytowana,

13. stezenie chlorkow wg PB-06 wyd. 4 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14897.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (10 — 250) mg/l, metoda
akredytowana,

14. stezenie siarczanow wg PB-07 wydanie 5 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.02537.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (10 — 250) mg/l, metoda
akredytowana.

Badania mikrobiologiczne

1. ogodlna liczba mikroorganizméw inkubowanych w temp. 22°C po 72 h wg normy PN-EN ISO
6222:2004, metoda ptytkowa (posiew wglebny), metoda akredytowana,

2. ogodlna liczba mikroorganizméw inkubowanych w temp. 36'C po 48 h wg normy PN-EN ISO
6222:2004, metoda ptytkowa (posiew wgtebny), metoda akredytowana,

3. liczba enterokokow katowych wg normy PN-EN ISO 7899-2:2004, metoda filtracji membranowe;j,
metoda akredytowana,

4. liczba bakterii grupy coli wg normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, metoda filtracji
membranowej, metoda akredytowana,

5. liczba Escherichia coli wg normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, metoda filtracji
membranowej, metoda akredytowana,

6. liczba Clostridium perfringens (facznie ze sporami) wg normy PN-EN ISO 14189:2016-10, metoda
filtracji membranowej, metoda akredytowana,

7. liczba Pseudomonas aeruginosa wg normy PN-EN16266:2009, metoda filtracji membranowe;j,
metoda akredytowana.

IV. Potwierdzenie waznosci wynikéw z wykorzystaniem udziatu w PT: Laboratorium uczestniczyto
w badaniach bieglosci (PT) w zakresie wszystkich parametréw zgloszonych do oceny uzyskujac
zadawalajace wyniki badan, korzystajac z akredytowanych organizatorow PT.

Jako dowody udziatu w PT/ILC Laboratorium przestato:

e Dokument Tabela Nr 2 ,,Zestawienie wynikow i oceny badan biegtosci wykonanych nie p6zniej niz

dwa lata od dnia wystapienia o zatwierdzenie laboratorium”, opracowanie z dnia 3 wrzesnia 2025 r.

e Opracowania organizatorow badan bieglosci w zakresie badan chemicznych, wlasciwosci
fizycznych, potwierdzajacych uzyskanie zadawalajacych wynikow:

v’ Eurofins OBIKS sp. z 0.0/SILESIALAB 2024, WDS_1/PT/1/2024 I Rund. Badania w zakresie
pH, przewodnos¢ elektryczna wilasciwa, chlorki, siarczany, azotany, azotyny, jon amonowy,
magnez, wapn, twardos¢, mangan, zelazo, indeks nadmanganianowy,

v" ERA/Water Supply for Drinking Water Round 334. Badania w zakresie oznaczania me¢tnoscei.

e Opracowania organizatorow badan bieglosci w zakresie badan mikrobiologicznych wody
potwierdzajacych uzyskanie zadowalajacych wynikoéw badan:

v Fapas — Water and Environmental Report DWMO080 (luty, marzec 2024 r.) — w zakresie
wszystkich zgloszonych do oceny parametrow,

v lelab — Drinking Water: Mikrobiology, Round Il — september 2024.

Potwierdzenie waznosci wynikow — elementy wewnetrzne: przedtozono ,,Plany monitorowania
waznosci wynikéw™ dla zgloszonych do oceny badan mikrobiologicznych, chemicznych i whasciwosci
fizycznych (z podzialem na stosowane techniki badawcze). Dokumenty potwierdzaja uzyskanie
wynikow zadowalajacych:

° W zakresie badan chemicznych, wiesciwosci fizycznych dokumenty zostaty podpisane w dniu
1 wrzesnia 2025 r.,
. Plany monitorowania waznosci wynikow dla badan mikrobiologicznych zostaly zatwierdzone

w dniu 1 lipca 2024 r. (przeglad w dniu 1 kwietnia 2025 r.).
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Laboratorium przedstawito odpowiednie certyfikaty stosowanych materiatow odniesienia (CRM,
szczepy odniesienia) w zakresie metod zgtoszonych do zatwierdzenia.

Uzyskane dowody pozwalaja na wydanie pozytywnej opinii, w sprawie zatwierdzenia systemu
Jjakosci prowadzonych badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w Laboratorium Ekolabos sp.
z 0.0. zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia (Dz. U. 22017 r., poz. 2294) w zakresie:

Badania chemiczne, wilasciwosci fizyczne

1. pH wg PN-EN ISO 10523:2012, metoda potencjometryczna, zakres stosowania: (2,0 — 10,0)
pH, metoda akredytowana,

2. przewodnos¢ elektryczna wlasciwa wg PN-EN 27888:1999, metoda konduktometryczna, zakres
stosowania: (100 — 2 500) uS/cm w 25°C, metoda akredytowana,

3. metnos¢ wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09, metoda nefelometryczna, zakres stosowania: (0,20 —
100) NTU, metoda akredytowana,

4. indeks nadmanganianowy wg PN-EN ISO 8467:2001, metoda miareczkowa, zakres stosowania
(0,50-10) mg O,/1, metoda akredytowana,

5. stezenie magnezu wg PN-C-04554-4:1999, Zalacznik A, metoda z obliczen, metoda
akredytowana,

6. stezenie wapnia wg PN-ISO 6058:1999, metoda miareczkowa, zakres stosowania: (2,0 — 320)
mg/l, metoda akredytowana,

7. stezenie sumaryczne wapnia i magnezu wg PN-ISO 6059:1999, metoda miareczkowa, zakres
stosowania: (10 — 500) mg CaCO4/l, metoda akredytowana,

8. stezenie jonu amonowego wg PB-01 wydanie 7 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu
Merck 1.14752.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,10 — 3.5) mg/l, metoda
akredytowana,

9. stezenie azotanow wg PB-02 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14773.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (5,0 — 80) mg/l, metoda akredytowana,
10. stezenie azotynow wg PB-03 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14776.0001. metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,10 — 0,60) mg/l, metoda
akredytowana,

11. stezenie manganu wg PB-04 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.01846.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,010 — 20) mg/l, metoda
akredytowana,

12. stezenie zelaza wg PB-05 wydanie 6 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14761.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,020 — 50) mg/l, metoda
akredytowana,

134 stezenie chlorkow wg PB-06 wyd. 4 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck
1.14897.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (10 — 250) mg/l, metoda
akredytowana,

14. stezenie siarczanow wg PB-07 wydanie 5 z dnia 12 czerwca 2024 r., na podstawie Testu Merck

1.02537.0001, metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (10 — 250) mg/l, metoda
akredytowana.

1. ogblna liczba mikroorganizméw inkubowanych w temp. 22°C po 72 h wg normy PN-EN ISO
6222:2004, metoda ptytkowa (posiew wgtebny), metoda akredytowana,

2. ogblna liczba mikroorganizméw inkubowanych w temp. 36°C po 48 h wg normy PN-EN ISO
6222:2004, metoda ptytkowa (posiew wglebny), metoda akredytowana,

3. liczba enterokokow katowych wg normy PN-EN ISO 7899-2:2004, metoda filtracji
membranowej, metoda akredytowana,

4. liczba bakterii grupy coli wg normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, metoda filtracji
membranowej, metoda akredytowana,

5. liczba Escherichia coli wg normy PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04, metoda filtracji

membranowej, metoda akredytowana,
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6. liczba Clostridium perfringens (lacznie ze sporami) wg normy PN-EN ISO 14189:2016-10,
metoda filtracji membranowej, metoda akredytowana,

7. liczba Pseudomonas aeruginosa wg normy PN-EN16266:2009, metoda filtracji membranowe;j,
metoda akredytowana.

Decyzja zatwierdzajaca system jakosci prowadzonych badan przez Laboratorium
Ekolabos sp. z o.0. ul. Dunska 9, 54-427 Wroclaw zostaje wydana na okres 1 roku, tj.
do dnia 23 pazdziernika 2026 r., zgodnie z regulacjg zawartg w art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $Sciekow.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu, ul. M. Curie - Sklodowskiej 73/33 za posrednictwem
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia terminu odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu, ktory wydat
decyzje.

Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wroctawiu
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego).

p.o. Z-cy Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wroclawm

L -
W%ﬁ erda(l}{g}knt\'

Otrzymuja:
I Adresat (adres do dorgczen: Ekolabos sp. z 0.0., ul. Muchoborska 16, 54-424 Wroctaw), z zpo
2. DPWIS we Wroctawiu, ul. M. Curie — Sktodowskiej 73/77, 50-950 Wroctaw (e-doreczenie)
3. HKaa

Sprawe prowadzi: Anna Mazurek tel. 71 329-58-43 wew. 265

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawiu Strona 5 z 5



